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Abstract

lonic Liquid-Based Aqueous Biphasic Systems: New Approaches in Bioanalysis.
Biomarkers play a crucial role in clinical practice, enabling early diagnosis and
personalized treatments. In this context, the effective pre-treatment of human samples is
essential to optimize the detection and quantification of biomarkers. This review article
addresses the main challenges in clinical biomarker analysis, highlighting ionic liquid-
based aqueous biphasic systems (IL-ABS) as an innovative solution for the pre-
treatment of human samples. When properly designed, IL-ABS offer several advantages
over conventional methods, providing higher efficiency, selectivity, biocompatibility, and
cost-effectiveness. Their potential is evidenced by integration with various analytical
techniques, improving sensitivity and accuracy in the analysis of biomarkers in urine,
blood, and saliva samples. Several studies demonstrate the potential of IL-ABS,

establishing them as promising tools in modern medicine.

Resumo

Os biomarcadores desempenham um papel crucial na pratica clinica, permitindo
diagnosticos precoces e tratamentos personalizados. Neste contexto, o pré-tratamento
eficaz das amostras humanas é fundamental para otimizar a detecédo e quantificacdo de
biomarcadores. Este artigo de revisdo aborda os principais desafios na analise de
biomarcadores clinicos, destacando os sistemas aquosos bifasicos com liquidos i6nicos
(SAB-LI) como uma solucdo inovadora para o pré-tratamento de amostras humanas.
Quando devidamente projetados, os SAB-LI oferecem diversas vantagens em relacéo
aos métodos convencionais, proporcionando maior eficiéncia, seletividade,

biocompatibilidade e custo-beneficio. O seu potencial é evidenciado pela integracdo
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com diversas técnicas analiticas, melhorando a sensibilidade e precisdo na analise de
biomarcadores em amostras de urina, sangue e saliva. Varios estudos demonstram o
potencial dos SAB-LI, posicionando-os como ferramentas promissoras na medicina

moderna.

1. Introducéo

Os biomarcadores clinicos sdo ferramentas essenciais na medicina moderna,
oferecendo uma avaliacdo objetiva do estado de salde dos pacientes e
complementando a observacao de sintomas clinicos [1]. Estes indicadores biol6gicos
incluem enzimas, proteinas e alteracdes genéticas, e fornecem informacgdes detalhadas
sobre processos bioldgicos e patolégicos a nivel molecular e celular [2-6]. A
monitorizagdo continua possibilita a detecdo precoce de altera¢cdes subtis, permitindo
intervencgdes terapéuticas mais eficazes e personalizadas, além de contribuir para a
avaliacdo da progresséo de doencas cronicas e para o acompanhamento da resposta a
tratamentos [7]. Contudo, a sua integracao na pratica clinica enfrenta desafios, como a
interpretacdo dos resultados, que requer consideracao do contexto individual de cada
paciente, e a necessidade de validacao rigorosa em termos de preciséo e sensibilidade
[8,9]. Para melhorar a detecdo, € fundamental o pré-tratamento das amostras,
aumentando a sensibilidade e especificidade dos testes [10,11].

A Figura 1 ilustra as principais etapas do processo de analise de biomarcadores,
destacando o pré-tratamento das amostras humanas, especialmente em fluidos como
sangue e urina [12]. Este processo visa remover interferentes, concentrar 0s
biomarcadores e melhorar a precisédo e sensibilidade das técnicas analiticas adotadas a
jusante [12]. A remocéo de interferentes evita distor¢cdes nos sinais dos biomarcadores,
enquanto a concentracao dos analitos-alvo permite alcancar os limites de detecdo das
técnicas analiticas [12,13]. Assim, 0 pré-tratamento assegura que as analises sejam
mais fiaveis, permitindo a detecéo de biomarcadores em concentracdes minimas, o que

€ crucial para diagnosticos precoces e monitorizacdo de doencas [14].
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Figura 1 - Principais etapas do processo de andlise de biomarcadores, destacando a fase de pré-

tratamento e a etapa de extragdo/concentracdo da amostra.

A selecao da técnica de pré-tratamento mais adequada depende de varios fatores,
como a natureza das amostras, as caracteristicas dos analitos de interesse (tamanho
molecular, polaridade e estabilidade) e a sensibilidade necessaria para a analise
[15,16]. Amostras com analitos em baixas concentra¢gdes exigem métodos sensiveis e
eficientes na concentracdo dos analitos. A técnica de pré-tratamento deve ser
compativel com os meétodos analiticos subsequentes, como cromatografia liquida
acoplada a um meétodo de detecdo e espectrometria de massa, para garantir uma
preparacdo adequada das amostras [15,17]. Dada a complexidade das amostras
biologicas, a combinacdo de diferentes técnicas de pré-tratamento tem-se mostrado a
estratégia mais eficaz, maximizando a eficiéncia e assegurando resultados precisos e
reprodutiveis na analise de biomarcadores [18].

As técnicas mais comuns de pré-tratamento de amostras humanas incluem: (i)
precipitagdo de proteinas, que usa solventes, acidos ou polimeros para desnaturar e
precipitar proteinas, mas pode resultar em perda de analitos e baixa seletividade
[19,20]; (ii) extracdo em fase solida, que permite a concentracdo de analitos e remocao
de interferentes, mas exige adsorventes especificos que tém um custo elevado e um
tempo de vida limitado, além de exigirem um processo de otimizacdo demorado para a
sua selecao [21]; e (ii)) extracdo liquido-liquido, que separa analitos entre duas fases
imisciveis, sendo eficaz na remocdo de interferentes, mas com uso de solventes
organicos e tempos de extracdo longos [22]. Até ao momento, nenhuma técnica resolve
de forma individual e simultdnea questdes de seletividade, rendimento, custo e impacto

ambiental.
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Os sistemas aquosos bifasicos (SAB) surgem como uma alternativa promissora
face as técnicas convencionais de pré-tratamento, superando desafios contemporaneos
na extracdo e purificagdo de biomarcadores. O elevado conteudo de &gua, a alta
biocompatibilidade, o custo-beneficio vantajoso, a flexibilidade tecnolédgica e o potencial
de miniaturizacdo e automacéo tornam os SAB particularmente adequados para esta
funcdo. Assim, tém sido aplicados em diversos dominios da bioandlise, desde
proteémica até testes laboratoriais e point-of-care, com o0 objetivo de melhorar a
precisdo e a sensibilidade dos resultados [23,24]. Este artigo oferece uma visao global
sobre o desenvolvimento e aplicacdo dos SAB, com foco nos avang¢os proporcionados
pela utilizacdo de liquidos i6nicos na andlise de biomarcadores clinicos.

2. Sistemas aquosos bifasicos em aplicacdes bioanaliticas

Os SAB formam-se quando duas solugdes aquosas incompativeis, normalmente
compostas por dois polimeros ou por um polimero e um sal, sdo misturadas dentro de
uma determinada gama de concentracdo, temperatura e pH, resultando na formacao de
duas fases ricas em agua [25]. O fendmeno foi observado inicialmente por Beijerinck no
final do século XIX e, mais tarde, consolidado por Albertsson como uma técnica
eficiente para separacéo de biomoléculas [26,27].

Os SAB séo descritos por diagramas de fases que fornecem informacdes sobre a
composicdo e propriedades das fases em equilibrio termodinamico, essenciais para
aplicacdes bioanaliticas, tal como demonstrado na Figura 2 [25]. Na Figura 2A, é
apresentado um esquema geral de um diagrama de fases correspondente a um SAB,
num sistema ortogonal onde a concentracdo de agua néo é apresentada. A quantidade
de agua serd a necessaria para perfazer os 100% de composicdo. A curva de
solubilidades, que delimita a regido monofasica da bifasica, e as linhas de equilibrio,
gue mostram a concentracdo dos solutos nas duas fases, sdo fundamentais para
otimizar a extracdo de biomarcadores. As misturas de uma mesma linha de equilibrio
tém fases com composicdes e propriedades termodinamicas idénticas, mas diferem nas
razdes volumétricas ou massicas, gerando diferentes fatores de concentracédo (FC) que
podem ser adaptados as necessidades da técnica analitica (Figura 2B). Estes
diagramas auxiliam no ajuste das condi¢fes ideais para a formacdo dos SAB e

modulacéo da particdo seletiva de componentes entre as fases (Figura 2C).
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Figura 2 - Aspetos relevantes no desenvolvimento de estratégias de pré-tratamento de amostras
humanas com recurso a SAB: (A) Diagrama de fases de um SAB, em representacdo ortogonal,
mostrando a curva de solubilidade (linha vermelha tracejada) e as linhas de equilibrio (linha laranja)
associadas a um determinado ponto de mistura (quadrado laranja); (B) Plataforma de concentracdo
através da manipulacdo do FC ajustando a composicdo inicial da mistura ao longo de uma linha de

equilibrio; (C) Adaptacao do conceito de SAB ao pré-tratamento de amostras humanas.

Os SAB compostos por polimeros, como a combinacéo de polietileno glicol (PEG) e
dextrano (DEX), tém sido amplamente utilizados no pré-tratamento de amostras
humanas, sendo aplicados, por exemplo, na extracdo de vesiculas extracelulares para
diagnostico e monitorizagdo de doencas da préstata, e no confinamento de anticorpos
em imunoensaios [28-32]. Além de reduzirem o volume de amostra e o tempo dos
procedimentos, melhoram os limites de detecdo e ajudam a evitar falsos positivos e
negativos. A substituicdo de um polimero por um sal de alta densidade de carga, como
sulfato, fosfato ou citrato, acelera a formacéo de SAB, diminui a viscosidade e aumenta
a diferenca de polaridade entre as fases [25]. Neste tipo de sistemas, o biomarcador e
as moléculas interferentes tendem a interagir com o polimero, enquanto s&o
simultaneamente sujeitas ao efeito de salting-out induzido pelo componente salino [33].
Esta sinergia é util no pré-tratamento de fluidos humanos, como a deplecdo de
proteinas abundantes ou a extracdo seletiva de biomarcadores (ver Figura 2C), com

destaque para a detecdo de biomarcadores do cancro do pulméao e indicadores
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nutricionais [34-36]. Adicionalmente, os SAB podem ser aplicados na pré-concentracdo
de amostras para ensaios imunocromatogréficos de fluxo lateral, aumentando
significativamente a sensibilidade em diagndsticos point-of-care [37,38].

Embora os SAB convencionais apresentem resultados promissores no pré-
tratamento de amostras humanas, h4 ainda limitagbes em termos de remocdo de
interferentes e extracdo completa do biomarcador-alvo, especialmente em contextos
clinicos que exigem elevada seletividade [39]. Para superar essas limitacdes, tém sido
adotadas estratégias como o uso de componentes de fase alternativos e a incorporacao
de adjuvantes, incluindo liquidos i6nicos, com o objetivo de expandir a gama de
polaridades dos SAB e, consequentemente, melhorar a seletividade [40-44].

3. Liquidos i06nicos como componentes de sistemas aquosos

bifasicos no pré-tratamento de amostras humanas

Os liquidos ionicos (LIs) sdo sais organicos, compostos por combinacdes quase
ilimitadas de catides organicos e anides, que podem ser tanto organicos quanto
inorganicos. A assimetria estrutural e cargas deslocalizadas destes compostos impede
a formacdo de uma rede cristalina bem definida, permitindo que tenham pontos de
fusdo muito inferiores aos dos sais inorganicos. Ao contrario de muitas substancias
iGnicas, como o cloreto de sodio, que funde a cerca de 800°C, uma grande fracao de
LIs apresenta-se no estado liquido a temperaturas proximas da ambiente [45].

A maior diversidade de polaridades das fases e a versatilidade quimica conferida
pelos Lls fazem da sua integracdo em SAB uma abordagem inovadora que permite
superar as limitacdes dos sistemas poliméricos convencionais [46]. Esta estratégia
combina as vantagens dos SAB, como elevado conteudo de agua e biocompatibilidade,
com as possibilidades estruturais dos Lls, permitindo o desenvolvimento de sistemas
especificos, seletivos e eficientes, sem depender de protocolos complexos, melhorando
a seletividade na extracdo de biomarcadores e remocao de interferentes, e adequando-
se aos requisitos das analises clinicas [23,47].

A bibliografia, conforme resumido na Figura 3, descreve diversos exemplos da
aplicacao dos SAB-LI no pré-tratamento de amostras humanas, permitindo a extracéo e
analise de biomarcadores relacionados com o diagnostico, prognéstico, monitorizacao
de terapias e avaliacdo da biosseguranca. Os tipos de Lls utilizados estdo sumariados
na Figura 4, evidenciando tanto a sua diversidade estrutural como a versatilidade na

formacao e aplicacao dos SAB-LI.
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Figura 3 - Tipos de amostras humanas, biomarcadores, doencas e SAB-LI descritos na literatura no
contexto da bioanalise.
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Figura 4 - Estruturas quimicas, denominacdes e abreviaturas dos Lls, juntamente com o tipo de amostra
e o par formador de SAB, aplicados no contexto da bioanalise.

3.1. Pré-tratamento de amostras de urina

A detecdo de biomarcadores na urina oferece uma abordagem nao invasiva e eficaz
para diagnostico, monitorizacdo e avaliacdo de terapias, refletindo o estado metabdlico
do organismo [48]. O pré-tratamento da urina envolve filtracdo, centrifugacao e técnicas
de extracdo, como a extracdo em fase solida, para isolar os analitos de interesse,

melhorando a sensibilidade das andlises seguintes [49-51]. Na literatura, os SAB-LI
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surgem como uma alternativa eficiente e sustentavel, permitindo a extracdo e
concentracdo de biomarcadores como proteinas, catecolaminas, vitaminas, farmacos e
metais, enquanto separam eficazmente os interferentes, facilitando a detegdo de
diversas condicdes médicas. A Figura 5 apresenta um resumo dos trabalhos abordados
nesta seccdo, destacando as diversas aplicacdes dos SAB-LI no pré-tratamento de

amostras de urina.

v v v v

Componentes do SAB-LI

Doenca/Aplicagdo Biomarcador Técnica analitica
LI
[C,mim]CI + K;HPO, Deficiéncias nutricionais Albumina Método de Bradford
[P 44 [MES] - Antigénio especifico da fi
P ﬁ[CHES] +  KyCeH;0; Cancro da prostata e Cromatografia
. Cancro da glandula Epinefrina, norepinefrina
\—/ [C;mim][CH,SO,] + KsPO, adrs,%. e acido vanililmandélico IR0
_ Doenca de Wilson/ Voltametria de redissolugéo
[Cimim][Sal] +  K;PO, Cirmsel;ziliar priméria Sutll anédica com pulso diferencial
[Cymim]CI + KHPO, Deficiéncias nutricionais Vitamina B12 Cromatografia
Galantamina,
[NizomliSac]  * Na,CO, Doenga de Alzheimer N-desmetilgalantamina e Cromatografia

ungiminorina

Figura 5 - Aplicagdo de SAB-LI no pré-tratamento de amostras de urina no contexto da bioanalise.

O primeiro exemplo da utilizacdo de SAB-LI para a extracdo e concentracdo de
biomarcadores a partir de amostras biolégicas envolveu uma combinacdo padréao de LI
e sal, nomeadamente o [Csamim]Cl e o hidrogenofosfato de dipotassio (K2HPO4) [52]. A
extracao de albumina, um biomarcador importante para avaliar o estado nutricional e as
funcdes renal e hepatica de pacientes, foi avaliada em urina artificial. As proteinas
foram concentradas na fase rica em [Csmim]Cl, com um fator de concentracéo (FC) de
5, enquanto os metais e outros contaminantes foram removidos pela fase rica em sal.
Com a adicdo de sal a fase separada rica em [Csmim]Cl, o FC aumentou para 20.
Embora tenham alcancado eficiéncias de extracdo de 100%, os FC obtidos foram
limitados [52]. Um avanco significativo neste sentido foi descrito posteriormente pela
possibilidade de manipular o FC, ajustando a composicao inicial da mistura ao longo de
uma linha de equilibrio no diagrama de fases de SAB-LI [53]. A reducédo do volume da
fase rica em LI aumentou proporcionalmente o FC do analito. A composicao bifasica foi
escolhida para garantir a extragdo completa sem saturar a fase rica em LI, utilizando
uma linha de equilibrio ideal para maximizar o FC, alcancando um valor de 100 [53].
Esta estratégia foi aplicada com sucesso ao desenvolvimento de plataformas de pré-
concentracdo dedicadas ao diagnostico do cancro [54,55]. A detecdo urinaria do

antigénio especifico da prostata (PSA), viabilizada por esta técnica, revelou-se
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promissora no diagnostico diferencial do cancro da prostata. Foram utilizados LIs com
capacidade para manter o pH, com a selecdo de anides derivados de tampbes de
Good, combinados com o citrato de tripotassio (KzCeHsO7) para promover o efeito de
salting-out e obter linhas de equilibrio ideais, resultando numa extracdo completa do
PSA urinario na fase rica em LI. A selecdo de SAB-LI com [P4444][MES] € [P2444][CHES]
permitiu alcancar FC adequados (de até 250) para uma detecdo eficiente do PSA, sem
perdas ou saturacéo das fases, eliminando a necessidade de imunoensaios [54]. Esta
estratégia mostrou-se ainda viavel para o diagnéstico de cancro da glandula adrenal,
utilizando o sistema formado por [Comim][CH3SO4] e fosfato de tripotassio (K3sPO.) para
pré-concentrar catecolaminas como epinefrina e norepinefrina, bem como o &cido
vaniliimandélico, permitindo a andlise por cromatografia liquida acoplada a
espectrometria de massa [55].

A flexibilidade dos SAB-LI destaca-se na aplicacdo em diversas patologias, como
na Doenca de Alzheimer, onde foram utilizados para extrair inibidores da
acetilcolinesterase em amostras de urina [56]. O SAB-LI composto por [Ni11on)][Sac],
um LI de baixa toxicidade, e carbonato de sédio (Na>COsz) permitiu a recuperacéo
eficiente de farmacos como galantamina e N-desmetilgalantamina, facilitando a
guantificacdo precisa através de cromatografia liquida com detecdo UV, contribuindo
para tratamentos mais eficazes [56].

O uso de SAB-LI permite o controlo rigoroso do pH, o qual é crucial no pré-
tratamento de amostras de urina, pois afeta a afinidade, solubilidade e estabilidade dos
componentes da matriz. Sendo especialmente determinante para a seletividade e
adequabilidade do sistema em relacdo aos analitos de interesse, um exemplo notavel
de extracdo de biomarcadores sensiveis ao pH é o caso dos ides metalicos [57]. Esta
abordagem, que se baseou na formacdo de complexos estaveis entre o anido do LI
[Csmim][Sal] e o cobre, prevenindo a sua hidrdlise, foi eficaz na analise de cobre em
matrizes complexas e assume especial relevancia na monitorizacao de doencas raras e
autoimunes, como a Doenca de Wilson [57].

Outra das principais vantagens dos SAB-LI é a simplificacdo do processo analitico,
integrando num Unico passo a remocao de interferentes e a extracdo/concentracao dos
analitos. Contudo, a extracdo de vitamina B12 a partir de urina humana exigiu uma
etapa prévia de centrifugacdo antes da aplicacdo de um SAB-LI constituido por
[Csamim]Cl e KoHPO4 [58]. Apesar da complexidade adicional, a estratégia permitiu

extrair 97% da vitamina e viabilizou a sua detecdo por cromatografia liquida com
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detecdo UV/Vis, demonstrando potencial para diagnostico precoce de deficiéncias
nutricionais [58].

Com base na informacéo analisada, a utilizacdo de SAB-LI tem um impacto positivo
no pré-tratamento de amostras de urina, proporcionando uma abordagem eficiente e
seletiva para a extracdo e concentracdo de biomarcadores. Por um lado, ao explorar a
manipulacdo da composicdo do sistema ao longo de uma linha de equilibrio,
alcancando FC elevados, é possivel detetar biomarcadores tumorais (ver Figura 2B).
Por outro lado, os SAB-LI tém demonstrado eficdcia na monitoriza¢éo do tratamento de
doencas, ao permitir a extragcdo de farmacos e simplificar o seu processo de
guantificacdo. No entanto, apesar dos avancos, alguns desafios ainda persistem,
incluindo a necessidade de etapas adicionais, como a centrifugacéo, para a extracao e
analise de determinados biomarcadores, o que pode aumentar a complexidade do preé-
tratamento. De forma geral, a capacidade dos SAB-LI de integrar diversas etapas de
processamento de amostras de urina — como extragcdo, purificacdo e concentracdo —
num unico passo destaca-se como uma das suas principais vantagens, tornando o

processo analitico mais eficiente e sustentavel.

3.2. Pré-tratamento de amostras de sangue

As amostras de sangue, particularmente o soro e o plasma, sdo fundamentais na
prética clinica para o diagndstico e monitorizacao de diversas patologias [59]. O plasma
corresponde a porcéo liqguida do sangue obtida apos a centrifugacdo de uma amostra
com anticoagulantes. O soro € obtido ap0s a coagulacdo do sangue e subsequente
centrifugacdo, resultando numa solucdo contendo eletrolitos, proteinas e outras
substancias dissolvidas [60]. O prée-tratamento destas amostras visa remover
componentes interferentes, como proteinas abundantes e lipidos, que podem
comprometer a detecdo de biomarcadores-alvo [61]. Os SAB-LI tém sido recentemente
reconhecidos na literatura como uma estratégia eficaz para a separacao seletiva de
biomarcadores, como proteinas, acidos nucleicos e farmacos, sendo compativeis com
técnicas analiticas como cromatografia liquida acoplada a um método de detecédo e
imunoensaios. A versatilidade dos SAB-LI, potenciada pela combinacdo de LIs com
sais, surfactantes ou polimeros, tem impulsionado a sua aplicacdo na detecdo de varias

doencas, conforme ilustrado na Figura 6.
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e Doenga/Aplicagao Biomarcador Técnica analitica

— PEG Antigénio especifico da Imunoensaio
[P4444]Br + K,HPO,/KH,PO, Cancro da prostata prostata
[P4444]Br 7 Antigénio especifico da Imunoensaio

[NagaelCl + K;HPO,/KH,PO, Cancro da préstata préstata icrofluldics

[N11120m[Gl]  + PPG Infegbes bacterianas DNA gPCR

[Cemim]CI + . Biosseguranga Sulfonamidas Cromatografia

K,HPO,
[Cemim]Br + SDS Biosseguranga Dutasterida Espectrofluorimetria
[Csmim]CI + K;PO, Malaria/Biosseguranca Quinina Cromatografia

Figura 6 - Aplicagdo de SAB-LI no pré-tratamento de amostras de sangue no contexto da bioandlise.

Os SAB-LI apresentam-se como um método eficiente para a deplecdo das
proteinas maioritarias do sangue, nomeadamente a imunoglobulina G e a albumina,
permitindo, simultaneamente, a extracdo de biomarcadores tumorais. Para atingir este
objetivo, os SAB-LI podem ser formulados de duas formas, com o LI a desempenhar o
papel de adjuvante ou como formador de fase principal [62]. Um exemplo promissor
envolve o uso de PEG de 1000 g/mol, KoHPO4/KH2PO4 e [Pa444]Br como adjuvante,
permitindo uma deplecédo superior a 95% de albumina e 99% de imunoglobulina G na
interface, além de uma extracao superior a 97% do PSA para a fase rica em PEG/LI
(Figura 2C) [62]. A utilizacdo de LIs como adjuvantes melhorou significativamente a
eficacia do prée-tratamento e da extracdo do PSA, em comparacdo com sistemas
compostos exclusivamente por PEG e sal [62]. Esta abordagem mostrou ser
particularmente utili em contextos com recursos limitados, ao proporcionar uma
alternativa eficiente e acessivel para a detecdo do cancro da prostata no point-of-care.
A aplicabilidade dos SAB-LI foi demonstrada na quantificacdo do PSA em microescala,
por meio de um imunoensaio miniaturizado em dispositivos microfluidicos, obtendo um
limite de detecdo de 5 ng/mL, valor que se encontra dentro da faixa clinicamente
relevante para diagnoéstico do cancro da prostata [63].

Visando aprimorar o diagnostico de infecées bacterianas, foi desenvolvido um SAB-
LI inovador, combinando [N1112(0n)][Gli], com polipropileno glicol (PPG) de 400 g/mol e
ampliando a gama de SAB-LI estudados, que, até ao momento, se baseava em
combinacdes de LI com sais ou no uso do LI como adjuvante [64]. Esta formulacao
permitiu, a pH 5, a precipitacdo seletiva da albumina na interface e a extracao eficiente

de ADN bacteriano na fase rica em LI. O ADN obtido apresentou elevada pureza
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(>98%) e estabilidade (de pelo menos 6 meses), possibilitando a sua quantificacao por
PCR em tempo real [64].

Finalmente, a utilizagdo de SAB-LI também mostrou ser promissora para a
monitorizacdo de biomarcadores de biosseguranca, permitindo a detecdo de compostos
farmacolégicos e outras substancias no organismo humano. Sistemas contendo
[Cemim]Cl ou [Cemim]Br combinados com K:HPOs; e SDS permitiram extrair
sulfonamidas e dutasterida com eficiéncias superiores a 90%, em apenas trés minutos
[65,66]. A extragdo com SAB-LI aumentou significativamente a intensidade de
fluorescéncia da dutasterida, permitindo a sua detecéo a niveis clinicamente relevantes
[66]. De igual modo, 0 uso de um SAB-LI constituido por [Csamim]CI/KsPO4 para a
extragdo de quinina em plasma permitiu um rendimento elevado (89-106%) e a sua
quantificacdo por cromatografia liquida com detecdo por fluorescéncia, sendo util no
controlo terapéutico da malaria [67]. Estas abordagens destacam-se pela rapidez,
sensibilidade e menor impacto ambiental face a SAB mais comuns, como por exemplo,
SAB constituidos por acetonitrilo e KoHPO4 [68].

De acordo com os trabalhos discutidos, os SAB-LI demonstram grande potencial no
pré-tratamento de amostras de sangue, destacando-se pela sua capacidade de
deplecéo eficaz de proteinas maioritarias e extracdo de biomarcadores com elevada
pureza. A versatilidade destes sistemas, ao combinar LIs com diferentes sais, polimeros
e surfactantes, aliada a sua seletividade, permite a adaptacdo a varias aplicacoes
bioanaliticas, incluindo a detecao precoce de cancro e de infe¢cdes bacterianas. Quando
corretamente formulados, os SAB-LI ndo sé possibilitam a extracdo eficiente de
biomarcadores, como também oferecem uma alternativa acessivel para ambientes com
recursos limitados. Contudo, os principais desafios permanecem na otimizacdo das
condicbes de pH e na necessidade de garantir a estabilidade das amostras e dos

analitos de interesse em diferentes contextos clinicos.

3.3. Pré-tratamento de amostras de saliva

A saliva, por ser um fluido rico em biomoléculas e de colheita ndo invasiva, oferece a
vantagem de ser mais acessivel do que a andlise de outros fluidos bioldgicos, como o
sangue [69]. Embora a analise direta da saliva seja, idealmente, a abordagem
preferencial, o seu pré-tratamento é frequentemente indispensavel para garantir a

preparacdo adequada da amostra e obter resultados fidedignos [70,71]. A literatura
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relata apenas uma aplicacdo de SAB-LI na analise de saliva, integrando num unico
procedimento a limpeza, microextracao e pré-concentracdo da amostra [72].

A Figura 7 apresenta um resumo da abordagem proposta para o pré-tratamento de
amostras de saliva com SAB-LI, com o objetivo de melhorar a analise de disruptores
enddcrinos. Utilizando o LI [C4Gu]Cl com o sal K:HPO4 para a formagdo do SAB-LI, foi
possivel remover aproximadamente 70% das proteinas salivares através da
precipitacdo na interface do sistema (Figura 2C). A microextracdo e pré-concentracdo
dos biomarcadores, neste caso varios bisfendis, foram realizadas de forma simultanea,
resultando em FC de até 3 vezes. A analise foi realizada com sucesso utilizando
cromatografia liquida com detecdo de fluorescéncia, apresentando limites de detecdo
de até 0,40 ng/mL e recuperacbes médias de 106%. Este trabalho resultou no
desenvolvimento de um método analitico que, além de ser altamente eficiente, €
também mais sustentavel, estando alinhado com os principios da Quimica Analitica
Verde e apresentando um indice de sustentabilidade ambiental (AGREEprep)
satisfatorio, de 0,63 [72,73].

| Saliva H H H H

l Codipereates o SAFELL Doenga/Aplicagao Biomarcador Técnica analitica
— L Bisfenol A
i Bisfenol B
[C,Gu]CI + K,HPO, Biosseguranga Bisfenol C Cromatografia
Bisfenol F
v Bisfenol P

Figura 7 - Aplicacdo de SAB-LI no pré-tratamento de amostras de saliva no contexto da bioanalise.

Embora ainda pouco explorados em contextos de andlise de saliva, os SAB-LI
oferecem uma abordagem eficiente, sustentavel e acessivel para a determinacdo de
biomarcadores salivares, com grande potencial para aplicagdes clinicas no diagnostico

€ monitorizacao de riscos em saude.

4. Conclusoes e Perspetivas Futuras

O presente artigo de revisdo apresenta uma analise abrangente sobre o potencial dos
SAB-LI em bioanalise, com enfogue nas suas aplicacdes clinicas. Os SAB-LI
constituem uma inovacdo determinante no pré-tratamento de amostras humanas,
aliando seletividade, sustentabilidade e eficiéncia analitica. A sua implementacéo
revela-se decisiva para contornar as limitacdes impostas pelos métodos tradicionais,

como a extracdo em fase solida, a extracao liquido-liquido classica e a precipitacdo de
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proteinas, impulsionando a detecéo fidvel de biomarcadores em ambientes laboratoriais
e point-of-care.

A Figura 8 apresenta uma analise SWOT (forcas, fraquezas, oportunidades e
ameacas) dos SAB-LI comparados com as abordagens convencionais de pré-
tratamento de amostras humanas. De forma geral, os SAB-L| destacam-se pela alta
seletividade, sustentabilidade e compatibilidade com biomarcadores, mas enfrentam
desafios como custos associados ao uso de LIs da familia dos imidazélios. As
oportunidades incluem aplicacées em novas plataformas bioanaliticas, miniaturizacédo e
automacdo, enquanto as ameacas advém da forte concorréncia com métodos ja

estabelecidos e desafios regulatorios.

Alta seletividade e ajustabilidade

Ambiente biocompativel

Sustentabilidade e menor impacto ambiental
Eficiéncia na separagao de biomarcadores

» Custo elevado associado a alguns Lls
* Compatibilidade com a técnica de analise

S
O

Integragdo com novas plataformas

Expanséao para diferentes tipos de amostras Concorréncia com técnicas ja estabelecidas
Adogéo de Lls mais ecoldgicos e econdmicos * Regulamentacao e aceitacao

Automacédo e miniaturizagao Desenvolvimento de alternativas mais baratas

Figura 8 - Analise SWOT dos SAB-LI em relagéo as técnicas tradicionais de pré-tratamento de amostras

humanas.

Para consolidar os SAB-LI como estratégias eficazes de pré-tratamento de
amostras humanas na area clinica, € crucial considerar diversos aspetos técnicos e de
desempenho que garantam a eficiéncia da extracdo e a fiabilidade dos resultados
analiticos:

e Selecdao do LI: O LI influencia diretamente a formacdo do SAB, bem como a
seletividade e a eficiéncia de extracdo dos biomarcadores e remocao dos principais
interferentes da matriz bioldgica. Devem ser cuidadosamente avaliados parametros
como polaridade, hidrofobicidade e interacdes especificas do LI com os analitos-
alvo.

e Escolha do par formador de SAB: O par formador de SAB-LI é essencial para o
pré-tratamento e a sua escolha depende do tipo de amostra. Sais com elevado
poder de salting-out sdo eficazes na pré-concentracdo de biomarcadores urinarios e

salivares e na precipitacao de interferentes em sangue e saliva. Para amostras de
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sangue, que exigem maior seletividade, o uso de polimeros e surfactantes pode ser
uma opc¢do viavel, oferecendo um controlo mais preciso das interacdes sem a
sobreposicao do efeito de salting-out.

Otimizacao das condicdes experimentais: O pH e a composicdo do SAB podem
afetar a particdo dos biomarcadores, sendo necessario ajusta-los para maximizar a
seletividade da extragdo. A razdo volumétrica ou massica das fases influencia a
eficiéncia de pré-concentragcdo e deve ser ajustada conforme o0s requisitos
analiticos.

Mecanismos de extracdo e pré-concentracdo: O pré-tratamento pode ser
impulsionado por interacBes eletrostaticas, ligacdes por pontes de hidrogénio ou
efeitos hidrofébicos, dependendo da natureza dos biomarcadores e da sua afinidade
para os componentes do SAB-LI. A pré-concentracdo pode ser modulada através da
manipulagdo da composi¢do do SAB-LI, melhorando a sensibilidade da anélise.
Integragdo com técnicas analiticas: Os SAB-LI podem ser combinados com
meétodos cromatograficos, espectrométricos e imunoensaios, permitindo a detecao
precisa dos biomarcadores-alvo. A compatibilidade dos SAB-LI com a técnica
analitica deve ser cuidadosamente avaliada para evitar interferéncias nos sinais
analiticos e possiveis danos nos equipamentos.

Flexibilidade tecnoldgica: Os SAB-LI tém grande potencial para o
desenvolvimento de plataformas universais de pré-tratamento de amostras clinicas,
permitindo a extracao seletiva de diversos biomarcadores de fluidos biolégicos como
sangue, urina e saliva, e podendo ser aplicados a outros tipos de matrizes
biologicas.

Sustentabilidade: A aplicacdo dos SAB-LI melhora a sensibilidade e especificidade
das analises, enquanto reduz ou elimina o uso de solventes organicos, promovendo
préaticas laboratoriais sustentaveis e alinhadas aos principios "verdes" de preparacao
de amostras. Sugere-se a utilizacdo de métricas como o AGREEprep para avaliar o
impacto ambiental [73,74].

Validacdo com amostras de pacientes: E fundamental avaliar a transferibilidade
dos SAB-LI para amostras de pacientes, a fim de garantir a sua eficacia e
reprodutibilidade em condic@es reais. Os principais desafios incluem a complexidade
e variabilidade das matrizes biolégicas, que podem ser influenciadas por condi¢des

fisiol6gicas especificas ou comorbilidades.
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Posto isto, as perspetivas futuras para esta tecnologia sdo extremamente
promissoras, abrangendo a expansdo das suas aplicacfes clinicas e a otimizacao e
padronizagdo de protocolos. Além disso, a miniaturizacéo, automacao e a possibilidade
de implementagéo no point-of-care, com especial relevancia em contextos de recursos
limitados, sdo aspetos de grande potencial. Com o avango da investigacdo nesta area,
espera-se que 0os SAB-LI se tornem uma ferramenta importante na medicina moderna,
contribuindo para avancgos no rastreio e diagndstico clinico, bem como para cuidados de

saude mais eficazes e acessiveis a uma populagdo global.
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